NAVOD K POUZITI SILIKONOVE ODSAVACI HADICE

Silikonova odsavaci hadice MACLYSA.

Praktické rady pro instalaci a pouziti.

Opatteni:
Obsluha pouze kvalifikovanym personalem. Pied pouzitim produktu peclivé pfecist navod. Zajistit
spojeni systému.

Ucel

Silikonové hadice MACLYSA jsou navrzeny tak, aby vytvofily vakuum mezi odsdvacim ptistrojem
(nebo vakuovym ventilem) a sbérnou nadobou

Popis:

Sklada se z jednoho kusu vyrobeného ze silikonového materialu, inertniho, pruzného a elastického.
Tvofi ji duté téleso o riznych primérech a riznych délkach.

PouzZziti silikonové hadice:

Pouzivejte pouze jako dil mezi odsdvacim pfistrojem (nebo vakuovym ventilem) a sbérnou nadobou.
Hadice jsou uréeny k NEINVAZIVNIMU pouziti. Hadice nejsou uréeny pro vlozeni do Zadného otvoru
Vv téle pacienta.

Hadice nejsou urceny pro pritok a skladovani krve, tekutin, télesnych tkani, kapalin nebo plynt pro
infuze, podavani nebo zavedeni do lidského téla. Trubice NEJSOU urceny k zavadéni zadné latky do
lidského téla. Zpétny tok hadicemi je nepravdépodobny

Hadice jsou uréeny pro jednorazové pouziti a pro pfechodné nebo kratkodobé pouziti (nepfetrzité
pouzivani kratsi nez 30 dni).

Hadice jsou vyrabény, baleny a uvadény na trh NESTERILNI.

Pracovni teplota silikonové hadice se pohybuje od -40 °C do 200 °C, s vrcholy 250 °C.

Kontraindikace:

Precitlivélost na néktery ze zakladnich prvku silikonu.

Pti jakékoliv zméné vlastnosti vyrobku nebo jeho vykonu je nutné upustit od jeho pouzivani a anomalie
musi byt okamzité hlaSeny vyrobeci.

Upozornéni:

Skladovat v béznych podminkach pro zdravotnicky material.

Opétn€ nezpracovavat ani nepouzivat.
Vyhazovat do kontejnert pro biologicky material.

Vyrobce:

MACLYSA, S.L. |
Poligono Industrial Las Viias MAC LYSA

C/Murcia 69

13420 Malagén (Ciudad Real) SPANELSKO
Tel.: (+34) 926 80 21 78

Fax: (+34) 926 80 16 40

E-mail: info@maclysa-sl.es
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